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ZP.210.12.2021

Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI IX
	WIRÓWKA LABORATORYJNA – TYP II – 1 SZT.

	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametry produktu 
oferowanego przez wykonawcę

	1
	Prędkość 3000 obr./min.
	

	2
	Regulacja prędkości
	

	3
	Timer 0 – 30 min. Po osiągnięciu ustawionego czasu pracy urządzenie wyłączy się automatycznie
	

	4
	Moc 180 W. Liczbę obrotów można ustawić w zależności od potrzeb
	

	5
	Wydajność – 12 próbówek po 20 ml 
(Ø 20 mm x 101 mm)
	

	6
	Ochronna pokrywa
	

	7
	Antypoślizgowe przyssawki
	

	8
	Wyposażenie:

· fiolki 0,5 ml – 11 szt. (Ø 5,95 mm x 29,70 mm / z zatyczką 30,80 mm),

· fiolki 1,5 ml – 10 szt. (Ø 8,50 mm x 39,94 mm / z zatyczką 41,44 mm),

· fiolki 0,2 ml – 16 szt., połączone 2 x 8 (Ø 4,80 mm x 20,60 mm / z zatyczką 21,30 mm),

· fiolki 0,2 ml – 10 szt. (Ø 4,92 mm x 20,30 mm / z zatyczką 21 mm),

· fiolki 2 ml – 6 szt. (Ø 8,90 mm x 40,80 mm / z zatyczką 41,44 mm),

· podpórki Ø 7,9 mm – 10 szt.,

· podpórki Ø 6,5 mm – 10 szt.,

· adapter na 8 fiolek – 1 szt.
	

	9
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	10
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	

	Oferowana wirówka laboratoryjna:

Nazwa producenta _________________________________ Typ/model ______________________________


Podpis(y) osób upoważnionych

  
     do składania oświadczeń woli









       
           w imieniu wykonawcy
